附件2：
激活全血凝固时间测试仪技术参数及商务要求

技术参数
1.电源条件：
1.1电源电压：交流220V (±10%)
1.2电源频率： 50Hz(±2%)
2. 性能：
2.1 测试仪器启动后等待插入试管的时间60秒±1秒
2.2 测试管旋转一圈的时间为60秒±1秒
2.3 测试井内温度恒温在37℃±1℃
2.4自动停机时间：2000秒±1秒
[bookmark: _GoBack]2.5 血样凝固时，试管井停止转动同时声音提示
2.6 激活全血凝固时间测试准确性、稳定性、重复性：
2.6.1准确性：≤±10秒
2.6.2稳定性：≤20%
2.6.3重复性：≤20%
商务要求
1、生产厂家在广西设有售后服务点，售后由原厂专职工程师进行维修，能够提供原厂正规服务,可保障售后服务。
2、生产厂家在国内设有设备维修工厂，能够提供方便快捷的售后维修服务。
3、生产厂家在国内设有备品中心，在进行设备维护保养或维修时，厂家提供设备备品使用，不影响科室正常工作安排。
4、提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
5、成交供应商须提供进口产品相应的证明材料及中文使用说明书等。
6、成交供应商免费送货上门、免费现场安装、调试；免费提供技术培训和硬件的测试和调整服务，须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。
7、整机至少免费质保一年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
8、接到故障通知后24小时内响应，48小时内答复解决方案，按国家及行业标准对故障进行及时处理。
9、合同签订时间：中标通知书发出之日起7个工作日内。交货时间：自签订 合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市第三人民医院指定地点。
10、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。

